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下，Type　4とする）が観察された．これらの破
折状態を試験条件別に分類したものを表2に示
す．
破折状態は破折するまでの回数が最も少ない条件
（45°1Hz　O．20J）ではType　Oが2個とType　1
が3個であり，破折するまでの回数が最も多い条
件（30°2Hz　O．01J）ではすべてType　4であっ
た．
　CT画像より3次元画像構築を行った5種類の
破折状態の代表例を図19～23に示す．
　図aはインプラントの外観を示し．図bはイ
ンプラント内部の空隙を白く描記した図である．
Type　Oと1および2ではtフィクスチャーのカ
　a　　　　　　　　　　　　b
図19：画像構築したType　Oの破折状態
　a　　　　　　　　　　　　b
図20：画像構築したType　lの破祈状態
ラー部とアバットメントの間（テーパー嵌合部）
に空隙が確認された．またType　1と2はアバッ
トメントのネジ部にも空隙が認められた．Type
　a　　　　　　　　　　　　b
図21：画像構築したType　2の破折状態
　a　　　　　　　　　　　　b
図22：画像構築したType　3の破折状態
　a　　　　　　　　　　　　b
図23：画像構築したType］の破折状態
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2および4は，フィクスチャーとアバットメント
の破折線が，アバットメントのネジの谷部に沿っ
て走行し，連続しているのが観察された．
5）金属組織の観察
　疲労試験後に観察を行った金属組織の代表例を
図24に示す．またそれぞれの＊部の拡大像を図25
～29に示す．
　フィクスチャーとアバットメントの金属組織は
異なる組織像を示し，結晶粒の大きさはフィクス
チャーが小さく，加工ひずみが残留している組織
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像を示していた．またすべての条件の金属組織に
は多くの双晶が認められた．Type　Oの金属組織
には，CT撮影で発見出来なかった小さな破折線
が認められた．また，アバットメントの繰り返し
応力が加わったと考えられる部位と，それ以外の
部位の金属組織に明らかな違いは認められなかっ
た．一方，Type　1でも破折するまでの回数が比
較的多い条件では，繰り返し応力が加わったと思
われる破折線周辺のアバットメントの結晶粒が，
繊維状に押し潰された変形帯（矢印）が生じてい
図24’インプラントの金属組織
麟饗
藩鑑
熟磯
　　違主湊
謬麹鶴
図27．Type　2の金属組織
図25：［［tSTpe　Oの金属組織
図26：Type　1の金属組織
鐵
図28　Type　3の金属組織
図29Type　4の金属組織
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た15）．Type　2，3および4のアバットメントの金
属組織には，明確な変形帯と思われる組織像は確
認できなかった．また破折したいずれの条件にお
いても，アバットメントやフィクスチャーの破折
線付近には多数の微細な亀裂が認められた．
考 察
　我々は，現代の食生活にて堅い食品を口にする
ことが少なくなったことも然ることながら，通常
の食事において歯に大きな荷重が加わることが少
ない．したがって，本実験では比較的細い直径の
インプラントを用いて強度試験を行った．その結
果，植立方向0°は勿論であるが45°においても大
臼歯の最大咬合力12）とほぼ同等の荷重負荷に十分
耐えうる強度を示していた．しかしながら，植立
方向45°における破壊強さは30°の約37％にしか満
たない．ブラキシズムを有する患者の咬合力は正
常者よりも4～7倍も大きくなると報告されてい
る16）．また顎骨に埋入したインプラントは歯根膜
がないため，触覚の感度が低く感覚閾値も低いた
め咬合圧を均一に緩衝できない17）．そのため植立
方向や咬合関係の不調によって曲げモーメントが
変化し，容易に咬合力のオーバーロードを生じや
すい．このことからも，実際の治療においてイン
プラントに加わる荷重方向には十分な注意が必要
であるといえよう．しかしながら，臨床にて認め
られるインプラントの破折は，破壊強度よりも低
い応力の繰り返し負荷によって生じる疲労破壊と
されている1’9）．
　インプラントの破折はISO規格に準じた方法
や，さらに臨床的に考慮したさまざまな方法にて
検討されている18－22）．しかしながら，繰り返し動
的荷重を加えてインプラントの破折を検討した報
告はない．ISO　14801ではフィクスチャーを擬似
骨に30°の植立方向にて埋入すること，アバット
メントに上部構造を装着し，試験を実施すること
などが詳細に規定されているU）．この方法は臨床
的ではあるが，擬似骨内でのフィクスチャーの緩
みや，アバットメントと上部構造の固定方法や適
合状態の問題，さらに上部構造の大きさや形状な
どの条件が曲げモーメントに影響することな
ど’16’23），インプラント自体の疲労破壊を研究す
る上では，影響をうける要因が多すぎると考えら
れる．早野1°）は擬似骨を用いた強度試験におい
て，埋入深さが僅か0．2mm異なるだけでインブ
ラントの強度に影響すると報告している．また有
限要素法による解析の結果，チタン製インプラン
トの場合，固定治具による影響は少なく，骨に固
定した場合とステンレス鋼製に固定した場合と比
較しても差がないとの報告もある24）．これらの報
告をもとに，本実験ではインプラントの形状に
従ったステンレス鋼製の治具を作製し，これによ
りインプラントを固定し，上部構造を装着せずに
疲労試験を行うこととした．
　本実験におけるインプラントの疲労試験は強度
試験と同様に，植立方向45°は30°よりも速く破折
した．一般的に疲労試験では疲労曲線が水平にな
り始める106～107回の間，もしくは107回以上でも
破壊しない時の応力を疲労限としており14），疲労
試験の結果から得られた疲労曲線より，1Hzの
場合における疲労限は0．05J以下，2Hzでは
0．01J以下である事が推測された．また試験速度
に関しては，2Hzは1Hzよりも早期に破折し
た。静的荷重を用いた疲労試験の場合，1000Hz
以上の試験速度になると疲労に影響するが，それ
以下の試験速度では，数値はバラツキの範囲内で
あるため影響がないとされている14・25）．しかしな
がら，本実験の疲労試験では試験速度の影響が著
しく認められている．これらの理由として，衝撃
荷重による動的な試験の場合，試験速度が速くな
るとインプラントに残留した応力が開放される前
に，衝撃荷重が加わることによるものであると考
えられる．したがって，衝撃荷重が加わる症例で
は，静的荷重よりも早期に破折する場合があると
推測された．
　現在，多くのインプラントは構造的に弱い部分
を有するため，同部位に応力が集中し破折する事
が知られている5・12’22）．また症例によっては比較
的太い構造からなるフィクスチャーから破折する
場合もある．本実験においても，構造上空隙が存
在しているアバットメント頚部（Type　2）やフィ
クスチャーの空隙部（Type　3）に応力が集中し
破折している．またフィクスチャーの破折が直下
のアバットメントに伝達し，その中でも構造上弱
く肉厚の薄いネジ谷部にそって破折する場合
（Type　4）も認められた．
　破断面および金属組織の観察結果と，破折する
までの回数との関係を考察してみると，Type　O
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や強度試験にて屈曲したインプラントの金属組織
には明らかな変化が認められなかった1°）．同様に
Type　1においても，破折するまでの回数が103程
度の条件では，金属組織に変化はなく破断面にも
ストライエーションが認められなかった．これら
の条件での破折は，チタンインプラントの降伏値
よりも過大な応力が加わったことによるものであ
り，繰り返し応力による疲労破壊ではないと考え
られる．一方，破折するまでの回数が104程度の
条件では，アバットメントや破折線周囲の結晶粒
が繊維状に押し潰されており，この条件での金属
は，繰り返し応力の蓄積に伴う加工硬化により変
形能が減少し，疲労破壊に至ったと考えられる．
さらに105以上では，破折するまでの回数が多く
なるに従い破折状態はType　2→3→4となっ
た．また破断面の構造も微細化し亀裂が多く認め
られ，ストライエーションの間隔は狭くなる傾向
となった．疲労破壊は繰り返し応力値が弾性限よ
りも遥かに小さい場合でも発生する事が分かって
おり，疲労の第一段階は結晶粒にすべりが生じる
ことにより，微視的な亀裂が発生し，第二段階で
はその亀裂が金属組織に伝播することにより材料
は破壊する14）．その時の1サイクルに対応してス
トライエーションを形成しながら，亀裂は進展し
続けることとなる14）．チタンの疲労破面の特徴の
1つに多くの二次亀裂が挙げられ，その数は応力
振幅に依存する26）．またチタンは最密六方構造で
あることから，すべり系の数が少ないため双晶変
形あるいは既に存在している双晶に関する変形が
主な疲労破壊発生様式となる事も知られてい
る26）．本実験においても金属組織には多くの双晶
が認められており，これらも疲労破壊に影響して
いると考えられた27）．
　疲労破壊に影響を与える因子として，材料の加
工ひずみや残留応力，さらに表面性状などがある
が14・25），現在市販されているインプラントには
オッセオインテグレーションを獲得するため，サ
ンドブラスト処理やHAコーティングなどの表
面処理が施されている．これらの処理によって，
フィクスチャーに与えられた微細な凹凸や機械的
性質の変化はインプラントの疲労強度に影響を与
える場合があると考えられる．さらにインプラン
トに使用される材料には加工ひずみが存在し，直
径によって加工度が異なる事が知られている28）．
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当然のことながらインプラント製品にも加工ひず
みが存在し，本実験のようにアバットメントと
フィクスチャーの加工度が異なった製品もあ
る29）．これらの機械的性質の違いも疲労破壊に影
響を与えるとされており16），そのためインプラン
トに対して熱処理による焼鈍を行う必要があると
の報告もされている27・3°・31）．今回は加工度をあま
り考慮せず，さらに表面処理をしていないフィク
スチャーを実験に用いたが，今後はこれらの影響
も視野に入れた実験を行い，検討する必要がある
といえよう．
　最後にこれまでの臨床報告で見られる破折状態
と本実験結果を比較してみることにする．Type
4に類似した破折症例として，渡津ら3）や保志4）ら
の報告があるが，両者は約8年もの長期間，ロ腔
内で機能していたとされている．また2～5年程
度の破折の場合，Type　2および3と類似した破
折状態であった1・5・6・9）．臨床でのインプラントの
破折は，複雑な要因が関与しているため，その原
因を究明することは困難iである．破折したインプ
ラントのほとんどは骨吸収などを伴っており，そ
れによって応力の集中する位置が変化して，被薄
な部位から破折するとされている12・32）．さらに植
立後に与えられた補綴形態などの不備によりオー
バーロードが生じると，先ずネジ部の緩みが認め
られ，その後，破折に至るとされおり，ネジの緩
みは破折の兆候として考えられている16’17’33）．今
回，試験機稼働中に，フィクスチャーとアバット
メントとの連結に緩みが生じていたかの確認はで
きなかった．また比較した臨床での破折のデータ
数は少なく，これら上記の要因と破折との関係は
得られていないが，インプラントに比較的過大な
衝撃荷重が加わった場合は，フィクスチャーとア
バットメントのテーパー嵌合部にズレが生じるた
め，アバットメント部の屈曲を伴う破折となり，
小さい衝撃荷重が長期間付加され続けると，テー
パー嵌合部のズレは生じず，フィクスチャーより
破折することとなった．これらの実験結果から
も，臨床において破折したインプラントの位置と
咬合力との関係を検証する事が出来るのではない
かと推測された．
　以上のことから，これらの衝撃荷重を用いた疲
労試験の結果は，今後の臨床における破折原因の
究明のみならず，製造工程における品質管理やイ
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ンプラント設計において参考となる情報が得られ
ることが示唆された．
結 論
　チタンおよびチタン合金は，骨とオッセオイン
テグレーションすることや，機械的性質および加
工性に優れるなどの理由から，現在のインプラン
ト製品の主流となっている．しかしながら臨床に
て，チタンおよびチタン合金製のインプラントが
疲労破壊する症例が認められている．疲労試験で
は，一般的に静的荷重を負荷する装置を使用した
試験方法が用いられているが，実際のロ腔内の咬
合状態はさまざまである．したがってインプラン
トの破折原因を究明する際に静的荷重のみなら
ず，実際の咬合状態を考慮した疲労試験を行い，
検討する必要があると考えられる．
　本研究はインプラント用疲労試験機を用いて，
衝撃荷重によるチタンインプラントの疲労破壊に
ついて検討を行った結果，以下の結論が得られ
た．
1．インプラントが破折するまでの回数は，衝撃
　荷重が小さくなるに従い多くなった．また植立
　方向30°は45°と比較して，破折するまでの回数
　は多くなり，試験速度1Hzは2Hzよりも多
　くなった．
2．疲労破壊したインプラントの破断面には，ス
　トライエーションと亀裂が認められた．一方，
　破折までの回数が少なく，疲労による破壊では
　ないと考えられた破断面は延性破壊像であっ
　た．
3．疲労試験後のインプラントの破折状態は5種
　類に分類され，破折するまでの回数が多くなる
　に従い，Type　O（疲労破折していない）→Type
　1（アバットメント上部より破折）→Type　2
　（フィクスチャーより破折し，アバットメント
　上部も破折）→Type　3（フィクスチャーより
　破折）→Type　4（フィクスチャーより破折し，
　破折線直下のアバットメントも破折）となる傾
　向を示した．
4．疲労破壊したインプラントの金属組織には，
　双晶や亀裂が認められた．
5．衝撃荷重を用いた疲労試験は，臨床における
　インプラントの破折原因の究明に有益であるこ
　とが示唆された．
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